CHAPITRE  VIII.

Un contrepoids mobile G stir une tige filetee, fixe a 1'autre extre-
niite de ee fleau, permet d'etablir 1'equilibre (').

Comme nous allons le voir, si Ton etablit une difference de
potentiel entre les deux cylindres, le cylindre interieur s'eleve en
faisant basculer le fleau. Pour retablir I'equilibre, on met des
poids dans un plateau P accroche au-dessous du cylindre mobile ;
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la connaissance de ces poids permettra d'evaluer la difference de
potentiel.

Pour juger si le fleau occupe bien sa position primitive, on
emploiela methode optique de Poggendorff: le fleau porte, paral-
lelement a 1'axe de rotation, un petit miroir M dont le deplacement
angulaire est egal a celtii du fleau; en avant se trouve une regie

(J) Deux autres masses peuvent se mouvoir le long d'une tige filete"e, perpendi-
culaire au fleau; elles ont pour but de regler la sensibilit6 par le deplacement du
centre de gravite" du systeme oscillant.de
